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A VACUMED vákuumos vizeletcső emberi vizeletminták gyűjtésére, szállítására és tárolására szolgál laboratóriumi vizeletvizsgálatokhoz.
A VACUMED vákuumos vizeletcső PET-ből készül egy előre beállított vákuummal a pontos mennyiség vételezéséhez. A cső belseje steril. Az üres csövek 
stabilizálószert tartalmazhatnak, mely a vizeletmintát 20-25°C-on akár 36 órán át tartósítja.
A csöveket 4-25°C között kell tárolni.
Közvetlen napsugárzástól óvni kell. A tárolási hőmérséklet túllépése akár pozitív, akár negatív irányban a cső működésének zavarát okozhatja, pl. lecsökkent 
szívóteljesítmény.
Hagyja, hogy a cső annyi vizeletet szívjon fel, amennyit csak bír. A szívás automatikusan le fog állni. Ez biztosítja az előre beállított vizelet-adalék helyes arányát. 
Jelentősebb alultöltöttség esetén, az adott vizsgálattól függően, a kevesebb minta az eredmény torzulását  idézheti elő.
A stabilizálószerrel kiszerelt vákuumcsövek esetében finoman fordigassa meg a csövet 8-10 alkalommal, majd várjon 2-5 percet, és ismét fordigassa meg a csövet 
5-10 alkalommal.
A stabilizálószerrel kiszerelt vákuumcsövek esetében a rendszer biztosítani fogja, hogy a pH-érték ne változzon meg.
Ne használja a terméket, ha sérült, vagy lejárt a szavatossága. Ne használja a terméket másra, mint ami a rendeltetési célja. Száraz helyen tárolja, hőforrástól 
távol, és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Az eszköz egyszer használatos, újbóli felhasználásra már nem rendelkezik az eredeti teljesítményével és 
tulajdonságaival. A terméket helyi biológiai hulladékkezelési szabályok szerint ártalmatlanítsa.
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