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DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Per uso professionale sanitario 

 Dispositivi diagnostici in-vitro: provette, contenitori raccolta liquidi biologici, piaste di Petri, aste per microbiologia, tazzine per autoanalizzatore. 
Utilizzare esclusivamente per raccolta di campioni di origine umana diversa dal sangue. 
da ritenersi improprio. Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 

 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico. 
  
  La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche. 
 ente dello Stato in cui 

il paziente stesso risiede. 

USE WARNINGS 
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE - For professional healthcare use 

 
 In-vitro diagnostic devices: test tubes, containers for biological liquids collection, Petri dishes, microbiology spreaders, sam ple cups for 

autoanalyzer. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be 
considered improper. Only use the device with suitable accessories. 

 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.  
 Keep out of the reach of children. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container. 
 Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility. 
 Sterile product: sterility is guaranteed until the packaging is opened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where 

the patient resides. 
ADVERTENCIAS PARA EL USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario 
 

  
cubiletes para autoanalizadores. humano diferentes de la sangre. No cambie el uso 
previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado  

 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente  
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 .  
 El dispositivo es de un solo uso. . 
 ridad Competente del Estado 

donde resida el paciente. 
 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE -  

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN 
 In-vitro-Diagnostikum mit CE-Kennzeichnung – Für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal 

 In-vitro-Diagnostika: Reagenzgläser, Behälter zum Sammeln von biologischen Flüssigkeiten, Petrischalen, Drigalskispatel, Probengefäße für
Autoanalyzer. Nur für die Entnahme von Proben menschlichen Ursprungs außer Blut verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere
Zwecke, die als nicht bestimmungsgemäß gelten. Verwenden Sie das Produkt nur mit geeignetem Zubehör.

 
 

  
 Verwenden Sie Schutzhandschuhe. 
 Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Flammen auf. 
 Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es veraltet oder beschädigt ist oder wenn die Verpackung geöffnet ist. 
 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
 Trocken, vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.  
 Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften in einem Behälter für biologisch gefährliche Abfälle. 
 Bevor Sie das Produkt mit bestimmten Stoffen verwenden, prüfen Sie die Tabellen zur Materialbeständigkeit/-kompatibilität. 
 Steriles Produkt: Die Sterilität wird bis zum Öffnen der Verpackung garantiert. Die Sterilisation erfolgt durch Betastrahlen.  
 Das Produkt ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Die Wiederverwendung des Produkts hat den Verlust sämtlicher Leistungen und Funktionen

zur Folge.
 

 
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des
Staats, in dem der Patient niedergelassen ist, zu melden.

 

 
- For professional healthcare use 

 
 In-vitro diagnostic devices: test tubes, containers for biological liquids collection, Petri dishes, microbiology spreaders, sample cups for 

autoanalyzer. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be 
considered improper. Only use the device with suitable accessories. 

 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.  
 Keep out of the reach of children. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container. 
 Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility. 
 Sterile product: sterility is guaranteed until the packaging is opened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where 

the patient resides. 
ADVERTENCIAS PARA EL USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario 
 

 Dispositivos de diagnóstico in vitro: tubos de ensayo, frascos para la recogida de líquidos biológicos, placas de Petri, asas para microbiología, 
cubiletes para autoanalizadores.Utilice sólo para la recolección de muestras de origen humano diferentes de la sangre. No cambie el uso 
previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado. Utilice el dispositivo sólo con los accesorios adecuados. 

 Usar guantes de protección. 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
 No use el envase si está caducado, dañado o abierto. 
 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente, en un contenedor de residuos de riesgo biológico. 
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 Producto estéril: estérilidad garantizada hasta la apertura del producto. La esterilización se realiza con rayos Beta. 
 El dispositivo es de un solo uso. La reutilización del dispositivo comporta la pérdida de todos lss prestaciones y características del producto. 
 Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto deberá notificarse al fabricante y a la Autoridad Competente del Estado 

donde resida el paciente. 
ADVERTÊNCIAS PARA USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE - Para uso profissional na área da saúde 

 Dispositivos de diagnóstico in-vitro: tubos de ensaio, frascos para coleta de líquidos biológicos, placas de Petri, cabos para microbiologia, 
copos para analisadores automáticos. Utilizado para recolha exclusiva de amostras, outras além do sangue, de humanos. Não use o produto 
para qualquer aplicação que julgue inadequada. Utilize o dispositivo apenas com acessórios adequados. 

 Utilize luvas protectoras. 
 Não coloque os dispositivos perto de chamas. 
 Não utilize o produto para além da sua data de validade ou se a embalagem estiver aberta. 
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar directa. 
 Descarte o produto de acordo a legislação local em vigor, num contentor de resíduos bio-perigosos. 
 Antes de usar o produto com certas substâncias, verifique a sua resistência/compatibilidade. 
 Produtos estéreis: a esterilidade é garantida até á abertura da embalagem. A esterilização é realizada utilizando raios Beta. 
 O dispositivo é de uso único. A sua reutilização implica a perda de capacidades e características. 
 Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado onde o 

doente reside. 
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DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Per uso professionale sanitario 

 Dispositivi diagnostici in-vitro: provette, contenitori raccolta liquidi biologici, piaste di Petri, aste per microbiologia, tazzine per autoanalizzatore. 
Utilizzare esclusivamente per raccolta di campioni di origine umana diversa dal sangue. 
da ritenersi improprio. Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 

 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico. 
  
  La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche. 
 ente dello Stato in cui 

il paziente stesso risiede. 

USE WARNINGS 
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE - For professional healthcare use 

 
 In-vitro diagnostic devices: test tubes, containers for biological liquids collection, Petri dishes, microbiology spreaders, sample cups for 

autoanalyzer. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be 
considered improper. Only use the device with suitable accessories. 

 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.  
 Keep out of the reach of children. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container. 
 Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility. 
 Sterile product: sterility is guaranteed until the packaging is opened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where 

the patient resides. 
ADVERTENCIAS PARA EL USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario 
 

  
cubiletes para autoanalizadores. humano diferentes de la sangre. No cambie el uso 
previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado  

 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente  
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 .  
 El dispositivo es de un solo uso. . 
 ridad Competente del Estado 

donde resida el paciente. 
 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE -  

 -vitro: tubos de ensaio, frascos para coleta  placas de Petri, cabos para microbiologia, 
copos para analisadores auto   

. Utilize o dispositivo apenas c  
 Utilize luvas protectoras. 
  
  
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar directa. 
 -perigosos. 
  
 Produtos est .  
 . 
 Qualquer incidente grave ocorrido em 

doente reside. 
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DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Per uso professionale sanitario 

 Dispositivi diagnostici in-vitro: provette, contenitori raccolta liquidi biologici, piaste di Petri, aste per microbiologia, tazzine per autoanalizzatore. 
Utilizzare esclusivamente per raccolta di campioni di origine umana diversa dal sangue. 
da ritenersi improprio. Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 

 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico. 
  
  La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche. 
 ente dello Stato in cui 

il paziente stesso risiede. 

USE WARNINGS 
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE - For professional healthcare use 

 
 In-vitro diagnostic devices: test tubes, containers for biological liquids collection, Petri dishes, microbiology spreaders, sam ple cups for 

autoanalyzer. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be 
considered improper. Only use the device with suitable accessories. 

 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.  
 Keep out of the reach of children. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container. 
 Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility. 
 Sterile product: sterility is guaranteed until the packaging is opened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where 

the patient resides. 
ADVERTENCIAS PARA EL USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario 
 

  
cubiletes para autoanalizadores. humano diferentes de la sangre. No cambie el uso 
previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado  

 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente  
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 .  
 El dispositivo es de un solo uso. . 
 ridad Competente del Estado 

donde resida el paciente. 
 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE -  

 -vitro: tubos de ensaio, frascos para coleta  placas de Petri, cabos para microbiologia, 
copos para analisadores auto   

. Utilize o dispositivo apenas c  
 Utilize luvas protectoras. 
  
  
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar directa. 
 -perigosos. 
  
 Produtos est .  
 . 
 Qualquer incidente grave ocorrido em 

doente reside. 
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DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Per uso professionale sanitario 

 Dispositivi diagnostici in-vitro: provette, contenitori raccolta liquidi biologici, piaste di Petri, aste per microbiologia, tazzine per autoanalizzatore. 
Utilizzare esclusivamente per raccolta di campioni di origine umana diversa dal sangue. 
da ritenersi improprio. Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 

 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a rischio biologico. 
  
  La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte le prestazioni e caratteristiche. 
 ente dello Stato in cui 

il paziente stesso risiede. 

USE WARNINGS 
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE - For professional healthcare use 

 
 In-vitro diagnostic devices: test tubes, containers for biological liquids collection, Petri dishes, microbiology spreaders, sample cups for 

autoanalyzer. Only for collection of specimens, other than blood, from humans. Do not use the product for any other use which would be 
considered improper. Only use the device with suitable accessories. 

 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is open.  
 Keep out of the reach of children. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose of the product in accordance with current legislation in force, in a biohazardous waste container. 
 Before using the product with particular substances, check the table of material resistance/compatibility. 
 Sterile product: sterility is guaranteed until the packaging is opened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 The device is disposable. The reuse of the device will entail the loss of all performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the Competent Authority of the State where 

the patient resides. 
ADVERTENCIAS PARA EL USO 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE- Para uso profesional sanitario 
 

  
cubiletes para autoanalizadores. humano diferentes de la sangre. No cambie el uso 
previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado  

 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente  
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 .  
 El dispositivo es de un solo uso. . 
 ridad Competente del Estado 

donde resida el paciente. 
 

DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE -  

 -vitro: tubos de ensaio, frascos para coleta  placas de Petri, cabos para microbiologia, 
copos para analisadores auto   

. Utilize o dispositivo apenas c  
 Utilize luvas protectoras. 
  
  
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar directa. 
 -perigosos. 
  
 Produtos est .  
 . 
 Qualquer incidente grave ocorrido em 

doente reside. 
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PROVETTE PER RACCOLTA SANGUE 
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE 

Per uso professionale sanitario 
 

RACCOMANDA  (K2 
EDTA, K3 EDTA, KF+Na2 EDTA, sodio citrato, litio eparina, sodio eparina) 

1) Prelevare il sangue dal paziente con apposito dispositivo. 
2) Togliere il tappo dalla provetta. 
3) Inserire il sangue nella provetta lentamente per evitare la rottura dei globuli 

etichetta. 
4) Tappare la provetta. 
5) Agitare la provetta delicatamente per 3/4 volte. 

 
RACCOMANDAZIONI  
1) Prelevare il sangue dal paziente con apposito dispositivo. 
2) Togliere il tappo dalla provetta. 
3) Inserire il sangue nella provetta lentamente per evitare la rottura dei globuli 

rossi. 
4) Tappare la provetta. 
5) Consigliamo di agitare la provetta delicatamente per 3/4 volte. 
6) Attendere almeno 30 

sangue prima di procedere con la c
di coagulazi biente, per 
accelerare il processo di coagulazione consigliamo quindi di mantenerla a 

 
7) Centrifugare per almeno 15 minuti ad un massimo di 2.500 rpm per le 

provette in PMMA e di 5.000 rpm per le provette in PP e di 2.500 rpm per le 
provette in PS 

AVVE  
 Utilizzare esclusivamente per prelievo di campioni di sangue venoso umano. 
 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Non variare erso è da ritenersi improprio. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del 

sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a 

rischio biologico 
 e le tabelle di 

 
 Pei i prodotti allo stato sterile la steri  garantita fino alla scadenza a 

        confezione integra. La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 ssima di rotazione in centrifuga PMMA 2.500 rpm  

PP 5.000 rpm.- PS 2.500 rpm. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte 

le prestazioni e caratteristiche. 
 Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere 

segnalato al fabbricante e all nte dello Stato in cui il paziente 
stesso risiede. 

BLOOD COLLECTION TUBES  
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE  

For professional sanitary use 
 

WARNING USE FOR 
EDTA, KF+Na2 EDTA, sodium citrate, lithium heparin, sodi

1)  
2) Uncap the test tube.  
3) Pour blood up to the label level slowly to avoid the rupture of red 

corpuscles.  
4) Cap the test tube. 
5) Softly shake the tube 3 or 4 times. 

 
WARNING USE FOR 

1)  
2) Uncap the test tube. 
3) Pour blood up to the label level slowly to avoid the rupture of red 

corpuscles.  
4) Cap the test tube. 
5) Softly shake the tube 3 or 4 times. 
6) Wait for 30 minutes after blood coagulation before centrifug

speed also depends on the ambient temperature
coagulation process we 

7) Centrifuge the PMMA tubes at 2.500 rpm maximum and PP tubes at 
rpm maximum and PS tubes at 2.500 rpm for minimum 15 minutes.

 
GENERAL WARNING USE 

 Only for human venous blood specimen collection. 
 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is 

open. 
 Do not use the product for any other use which would be considered 

improper. 
 Keep out of the reach of children. 
 Only use the device with suitable accessories. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.
 Dispose the product in accordance with current legislation in force

biohazardous waste container 
 Before using the product with certain substances, c

material resistance/compatibility. 
 For sterile products, sterility is granted until the 

unopened. Sterilization is performed by Beta rays.
 Test tubes maximum rotation speed in centrifuge: PMMA 2.5

PP  5.000 rpm- PS 2.500 rpm. 
 The device is disposable. The reuse of the device will loose all 

performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to 

the manufacturer and to the Competent Authority of the State where the 
patient resides. 

 

TUBOS PARA LA EXTRACCI N DE SANGRE  
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE 

Para uso profesional sanitario (K2 EDTA, K3 EDTA, KF+Na2 EDTA, citrato de 
, hepari , ) 

 
RECOMENDACIONES PAR  

1) Extraer la sangre del paciente con un dispositi ico. 
2) . 
3) Llenar el tubo con la sangre en el tubo lentamente para evitar la rotura de 

ueta. 
4) Tape el tubo. 
5) Agite el tubo suavemente durante 3 / 4 veces. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL USO D ORES DE 

 
1) . 
2) . 
3) Entrar la sangre en el tubo lentament

s rojos hasta el nivel indicado en la etiqueta. 
4) Tape el tubo. 
5) Le recomendamos que se agita el tubo suavemente durante 3 / 4 veces. 
6) 

antes de la 
depende de la temperatura ambiente, para acelerar el proceso de 

 
7) Centrifugar durante 15 minutos a 00 rpm para los tubos 

de PMMA y 5000 rpm para tubos en PP y 2.500 rpm para tubos en PS. 
 

ADVERTENCIAS PARA EL USO 
 Utilice exclusivamente para la recolecci  

             Humana. 
 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
 No use el enva  
 No cambie el uso previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente, en un contenedor 

de residuos biopeligrosos 
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte 

la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 garantizada hasta la  

fecha de carducidad si el embalaje se mantiene intacto. La 
 

 Tubos: vel 2.500 rpm PMMA, 5000 rpm PP  
         y 2.500 rpm PS. 
 El dispositivo es de un solo uso.  del dispositivo comporta la 

rdida de todos las prestaciones y caracter . 
  

abricante y a la autoridad competente del Estado en 
el que resida el paciente. 

TUBOS PARA COLHEITA DE SANGUE 
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE

Para uso profissional  (K2 EDTA, K3 EDTA, KF
citrato de sodio, hepari ,hep

 

1) Recolha o sangue do doente com o dispositivo adequado
2) Destape o tubo. 
3) 

ise). 
4) Tape o tubo. 
5) Inverta suavemente o tubo 3 a 4 vezes. 

 

1) Recolha o sangue do doente com o dispositivo adequado
2) Destape o tubo. 
3) Verta o sangue a partir do vel superior da etiqueta, lentamente par

 
4) Tape o tubo. 
5) Inverta suavemente o tubo 3 a 4 vezes. 
6) Aguarde 30 minuto

a temperatura ambiente, 
pelo que se pretend

 
7) Centrifugue os tubos 

t   durante 
 

ADVE  
 Exclusivamente para uso de recolha de sangue venoso de origem humano
 Utilize luvas protectoras. 
 . 
  

embalagem estiver aberta. 
 julgue inadequada
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 . 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar

directa. 
 Descarte o produto de acor

 
 

resistência/compatibilidade. 
 Para produtos esterilizados, a esterili

periodo de validade, enquanto o pro
selado de origem. 

 
rpm  PP 5.000 rpm - PS 2.500 rpm. 

 
capacidades e car s. 

 

que o doente reside. 
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PROVETTE PER RACCOLTA SANGUE 
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE 

Per uso professionale sanitario 
 

RACCOMANDA  (K2 
EDTA, K3 EDTA, KF+Na2 EDTA, sodio citrato, litio eparina, sodio eparina) 

1) Prelevare il sangue dal paziente con apposito dispositivo. 
2) Togliere il tappo dalla provetta. 
3) Inserire il sangue nella provetta lentamente per evitare la rottura dei globuli 

etichetta. 
4) Tappare la provetta. 
5) Agitare la provetta delicatamente per 3/4 volte. 

 
RACCOMANDAZIONI  
1) Prelevare il sangue dal paziente con apposito dispositivo. 
2) Togliere il tappo dalla provetta. 
3) Inserire il sangue nella provetta lentamente per evitare la rottura dei globuli 

rossi. 
4) Tappare la provetta. 
5) Consigliamo di agitare la provetta delicatamente per 3/4 volte. 
6) Attendere almeno 30 

sangue prima di procedere con la c
di coagulazi biente, per 
accelerare il processo di coagulazione consigliamo quindi di mantenerla a 

 
7) Centrifugare per almeno 15 minuti ad un massimo di 2.500 rpm per le 

provette in PMMA e di 5.000 rpm per le provette in PP e di 2.500 rpm per le 
provette in PS 

AVVE  
 Utilizzare esclusivamente per prelievo di campioni di sangue venoso umano. 
 Utilizzare i guanti protettivi. 
 Non avvicinare il dispositivo ad una fiamma. 
 Non utilizzare il prodotto se scaduto, danneggiato o con la confezione aperta. 
 Non variare erso è da ritenersi improprio. 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 Utilizzare il dispositivo esclusivamente con accessori adatti. 
 Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del 

sole. 
 Smaltire il prodotto secondo la normativa vigente, in un contenitore per rifiuti a 

rischio biologico 
 e le tabelle di 

 
 Pei i prodotti allo stato sterile la steri  garantita fino alla scadenza a 

        confezione integra. La sterilizzazione è effettuata mediante raggi Beta. 
 ssima di rotazione in centrifuga PMMA 2.500 rpm  

PP 5.000 rpm.- PS 2.500 rpm. 
 Il dispositivo è monouso. Il riutilizzo del dispositivo comporta la perdita di tutte 

le prestazioni e caratteristiche. 
 Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere 

segnalato al fabbricante e all nte dello Stato in cui il paziente 
stesso risiede. 

BLOOD COLLECTION TUBES  
CE IN-VITRO DIAGNOSTIC DEVICE  

For professional sanitary use 
 

WARNING USE FOR  (K2 EDTA, K3 
EDTA, KF+Na2 EDTA, sodium citrate, lithium heparin, sodium heparin)  

1)  
2) Uncap the test tube.  
3) Pour blood up to the label level slowly to avoid the rupture of red 

corpuscles.  
4) Cap the test tube. 
5) Softly shake the tube 3 or 4 times. 

 
WARNING USE FOR  

1)  
2) Uncap the test tube. 
3) Pour blood up to the label level slowly to avoid the rupture of red 

corpuscles.  
4) Cap the test tube. 
5) Softly shake the tube 3 or 4 times. 
6) Wait for 30 minutes after blood coagulation before centrifuge. Coagulation 

speed also depends on the ambient temperature, to quicken the 
coagulation process we  

7) Centrifuge the PMMA tubes at 2.500 rpm maximum and PP tubes at 5.000 
rpm maximum and PS tubes at 2.500 rpm for minimum 15 minutes. 

 
GENERAL WARNING USE 

 Only for human venous blood specimen collection. 
 Use protective gloves. 
 Do not place the device near flame. 
 Do not use the product if it is out of date, damaged or if the package is 

open. 
 Do not use the product for any other use which would be considered 

improper. 
 Keep out of the reach of children. 
 Only use the device with suitable accessories. 
 Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight. 
 Dispose the product in accordance with current legislation in force, in a 

biohazardous waste container 
 Before using the product with certain substances, check the table of 

material resistance/compatibility. 
 For sterile products, sterility is granted until the expiry date is 

unopened. Sterilization is performed by Beta rays. 
 Test tubes maximum rotation speed in centrifuge: PMMA 2.500 rpm  

PP  5.000 rpm- PS 2.500 rpm. 
 The device is disposable. The reuse of the device will loose all 

performances and features. 
 Any serious incident occurring in relation to the device must be reported to 

the manufacturer and to the Competent Authority of the State where the 
patient resides. 

 

TUBOS PARA LA EXTRACCI N DE SANGRE  
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE 

Para uso profesional sanitario (K2 EDTA, K3 EDTA, KF+Na2 EDTA, citrato de 
, hepari , ) 

 
RECOMENDACIONES PAR  

1) Extraer la sangre del paciente con un dispositi ico. 
2) . 
3) Llenar el tubo con la sangre en el tubo lentamente para evitar la rotura de 

ueta. 
4) Tape el tubo. 
5) Agite el tubo suavemente durante 3 / 4 veces. 

 
RECOMENDACIONES PARA EL USO D ORES DE 

 
1) . 
2) . 
3) Entrar la sangre en el tubo lentament

s rojos hasta el nivel indicado en la etiqueta. 
4) Tape el tubo. 
5) Le recomendamos que se agita el tubo suavemente durante 3 / 4 veces. 
6) 

antes de la 
depende de la temperatura ambiente, para acelerar el proceso de 

 
7) Centrifugar durante 15 minutos a 00 rpm para los tubos 

de PMMA y 5000 rpm para tubos en PP y 2.500 rpm para tubos en PS. 
 

ADVERTENCIAS PARA EL USO 
 Utilice exclusivamente para la recolecci  

             Humana. 
 U . 
 No exponga su dispositivo a una llama. 
 No use el enva  
 No cambie el uso previsto, cualquier otro uso se considera inadecuado. 
  
  
 Conservar en un lugar seco, lejos del calor y de la luz directa del sol. 
 Eliminar el producto de acuerdo con la normativa vigente, en un contenedor 

de residuos biopeligrosos 
 Antes de utilizar el producto con algunas sustancias en particular, consulte 

la tabla de resistencia /compatibilidad de los materiales. 
 garantizada hasta la  

fecha de carducidad si el embalaje se mantiene intacto. La 
 

 Tubos: vel 2.500 rpm PMMA, 5000 rpm PP  
         y 2.500 rpm PS. 
 El dispositivo es de un solo uso.  del dispositivo comporta la 

rdida de todos las prestaciones y caracter . 
  

abricante y a la autoridad competente del Estado en 
el que resida el paciente. 

TUBOS PARA COLHEITA DE SANGUE 
DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IN-VITRO CE 

Para uso profissional  (K2 EDTA, K3 EDTA, KF+Na2 EDTA, 
citrato de sodio, hepari ,hep ) 

 
 

1) Recolha o sangue do doente com o dispositivo adequado. 
2) Destape o tubo. 
3) itar 

ise). 
4) Tape o tubo. 
5) Inverta suavemente o tubo 3 a 4 vezes. 

 
 

1) Recolha o sangue do doente com o dispositivo adequado. 
2) Destape o tubo. 
3) Verta o sangue a partir do vel superior da etiqueta, lentamente para evitar 

 
4) Tape o tubo. 
5) Inverta suavemente o tubo 3 a 4 vezes. 
6) Aguarde 30 minuto

a temperatura ambiente, 
pelo que se pretend

 
7) Centrifugue os tubos 00 rpm e os 

t   durante 15 minutos. 
 

ADVE  
 Exclusivamente para uso de recolha de sangue venoso de origem humano. 
 Utilize luvas protectoras. 
 . 
  

embalagem estiver aberta. 
 julgue inadequada. 
 Mantenha fora do alcance de crianças. 
 . 
 Armazene num local seco e afastado de fontes de calor e de luz solar 

directa. 
 Descarte o produto de acor , num contentor de 

 
  

resistência/compatibilidade. 
 Para produtos esterilizados, a esterili  durante o 

periodo de validade, enquanto o pro
selado de origem.  

 PMMA 2.500 
rpm  PP 5.000 rpm - PS 2.500 rpm. 

 
capacidades e car s. 

 

que o doente reside. 

Straw with collection device for urine 
For professional healthcare use only 
 
Intended purpose  

- Device to transfer urine from a container to a vacuum tube to carry out laboratory 
diagnostic analyses.  
Product description 
Straw with urine collection device for vacuum tubes. It allows 
of a plastic holder with luer adapter and a flexible cannula for easy access to the sample. Available with straw in two sizes:  
> 90 mm length for collection from urine containers  

 
Instructions for use 
> To be used exclusively for the sampling and analysis of urine; 
> Do not change the intended use;  
> To be used only with compatible accessories (urine containers without vacuum devices, vacuum test tubes)  
> Do not use the product expired or damaged;  

INDICATIONS D'USAGE 
DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC IN-VITRO CE -  

 
 Dispositifs de diagnostic in-vitro 

- produit 
. 

 Utiliser des gants de protection. 
  
 Ne pas utiliser le produit s'il e  
  
  
  
  
  se fait par rayonnement bêta. 
  
  

 
GEBRUIKSAANWIJZINGEN 

CE MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK - Voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg 
 

 In vitro diagnostische hulpmiddelen: reageerbuisjes, containers voor het opvangen van biologische vloeistoffen, petrischalen, microbiologische 
spreiders, monstercups voor de autoanalyzer. Alleen voor het verzamelen van andere monsters dan bloed, van mensen. Gebruik het product 
niet voor een ander dan het beoogde gebruik. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Gebruik het hulpmiddel alleen met 
geschikte accessoires. 

 Gebruik beschermende handschoenen. 
 Plaats het hulpmiddel niet in de buurt van vlammen. 
 Gebruik het product niet als het verlopen of beschadigd is, of wanneer de verpakking geopend is.  
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 Apie bet kok  su prietaisu susijus  rimt  incident  b tina prane ti gamintojui ir valstyb s, kurioje pacientas gyvena, kompetentingai institucijai. 
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FELHASZNÁLÁSI ELŐÍRÁSOK
CE IN-VITRO DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ - Professzionális felhasználásra

In-vitro diagnosztikai eszközök: kémcsövek, biológiai folyadékok gyűjtésére szolgáló tartályok, Petri-csészék, mikrobiológiai sejtterítők, 
mintacsészék automatikus analizátorokhoz. Kizárólag emberi eredetű, vértől különböző minták gyűjtéséhez. Ne használja a terméket más, a 
gyártó által jóvá nem hagyott felhasználási célra. Az eszköz kizárólag a megfelelő kiegészítőkkel együtt használható.
Használjon védőkesztyűt.
Ne tegye az eszközt nyílt láng közelébe.
Ne használja a terméket, ha az lejárt szavatosságú, sérült, vagy ha a csomagolása bontott.
Tartsa gyermekektől elzárva.
Száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól védve tárolandó.
A terméket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő edényben kell megsemmisíteni.
Mielőtt a terméket bizonyos anyagokkal együtt használná, ellenőrizze az anyagellenállósági/összeférhetőségi táblázatot.
Steril termék: a sterilitás a csomagolás felbontásáig garantált. A sterilizálás béta sugárzással történik.
Az eszköz egyszer használatos. Az eszköz újrafelhasználása az összes teljesítmény és funkció elvesztésével jár.
Az eszközzel kapcsolatban előforduló bármilyen súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak vagy a beteg lakóhelye 
szerinti államigazgatási szervnek.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F.L. Medical s.r.l Unipersonale - Via Enrico Mattei, 20-35038 Torreglia (PD) - Italy
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KASUTAMISE HOIATUSED 
CE IN VITRO DIAGNOSTIKA SEADE  Professionaalseks sanitaarseks kasutamiseks 

 
 In vitro diagnostika seadmed: katsutid, mahutid bioloogiliste vedelike kogumiseks, Petri tassid, mikrobioloogilised inokulatsiooniaasad, 

tarbel; seda 
loetakse sobimatuks. Kasutage seadet ainult koos sobivate tarvikutega. 

 Kasutage kaitsekindaid. 
  
  
  
 Hoidke kuivas kohas eemal  
  
  
 Steriilne toode: steriilsus on tagatud kuni pakendi avamiseni. Steriliseerimine toimub beetakiirgusega. 
  
  

 
LIETO ANAS IETEIKUMI 

CE IN VITRO DIAGNOSTIKAS IER CE  profesion lai sanit rai lieto anai 
 

 In vitro diagnostikas ier ces: m enes, konteineri biolo isko idrumu sav k anai, Petri trauci i, mikrobiolo ijas izplat t ji, paraugu kr zes 
autoanalizatoram. Tikai paraugu, iz emot asinis, sav k anai no cilv kiem. Neizmantojiet produktu citiem m r iem, kas var tu tikt uzskat ti par 
nepiem rotiem. Izmantojiet ier ci tikai ar piem rotiem piederumiem. 

 Lietojiet aizsargcimdus. 
 Nenovietojiet ier ci liesmas tuvum . 
 Nelietojiet produktu, ja tas ir novecojis, boj ts vai ja iepakojums ir atv rts.  
 Uzglab t b rniem nepieejam  viet . 
 Uzglab t saus  viet , prom no siltuma avotiem un tie iem saules stariem. 
 Izmetiet produktu saska  ar sp k  eso ajiem ties bu aktiem biolo iski b stamo atkritumu konteiner . 
 Pirms produkta lieto anas ar noteikt m viel m p rbaudiet materi lu pretest bas/sader bas tabulu. 
 Sterils produkts: sterilit te tiek garant ta l dz iepakojuma atv r anai. Steriliz ciju veic beta stari. 
 Ier ce ir vienreiz ja. Atk rtoti lietojot ier ci, tiks zaud ta t s veiktsp ja un darb ba. 
 Par visiem nopietniem incidentiem, kas notiek saist b  ar ier ci, j zi o ra ot jam un pacienta dz vesvietas valsts kompetentajai iest dei. 

 
REKOMENDACIJOS D L NAUDOJIMO 

CE ENKLU PATVIRTINTA IN VITRO DIAGNOSTIKOS PRIEMON  - Profesionaliam naudojimui sveikatos prie i ros reikm ms 
 

 In vitro diagnostikos priemon s: m gintuv liai, indai biologiniams skys iams surinkti, Petri l k tel s, mikrobiologiniai skleistuvai, 
autoanalizatoriui skirti m gini  puodeliai. Skirta tik m giniams i  moni  surinkti, i skyrus krauj . Nenaudokite gaminio jokia kita paskirtimi, kuri 
gal t  b ti laikoma netinkama. Prietais  naudokite tik su tinkamais priedais. 

 Naudokite apsaugines pir tines. 
 Nestatykite prietaiso alia liepsnos. 
 Nenaudokite gaminio, jei jis pasen s, pa eistas arba atidaryta pakuot .  
 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 Laikykite sausoje vietoje, toliau nuo ilumos altini  ir tiesiogini  saul s spinduli . 
 Gamin  i meskite pagal galiojan ius teis s aktus  biologi kai pavojing  atliek  konteiner . 
 Prie  naudodami gamin  su tam tikromis med iagomis, patikrinkite med iag  atsparumo ir suderinamumo lentel . 
 Sterilus gaminys: sterilumas u tikrinamas iki pakuot s atidarymo. Sterilizacija atliekama beta spinduliais. 
 Prietaisas yra vienkartinis. J  naudojant pakartotinai, prarandamos visos funkcijos ir savyb s. 
 Apie bet kok  su prietaisu susijus  rimt  incident  b tina prane ti gamintojui ir valstyb s, kurioje pacientas gyvena, kompetentingai institucijai. 
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GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
CE MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK - Voor professioneel gebruik in de gezondheidszorg 

 
 In vitro diagnostische hulpmiddelen: reageerbuisjes, containers voor het opvangen van biologische vloeistoffen, petrischalen, microbiologische 

spreiders, monstercups voor de autoanalyzer. Alleen voor het verzamelen van andere monsters dan bloed, van mensen. Gebruik het product 
niet voor een ander dan het beoogde gebruik. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Gebruik het hulpmiddel alleen met 
geschikte accessoires. 

 Gebruik beschermende handschoenen. 
 Plaats het hulpmiddel niet in de buurt van vlammen. 
 Gebruik het product niet als het verlopen of beschadigd is, of wanneer de verpakking geopend is.  
 Houd het buiten het bereik van kinderen. 
 Op een droge plaats bewaren, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. 
 Gooi het product weg in overeenstemming met de geldende wetgeving in een container voor biologisch gevaarlijk afval. 
 Voordat u het product gebruikt met bepaalde stoffen moet u de materiaalbestendigheids-/compatibiliteitstabel raadplegen. 
 Steriel product: de steriliteit wordt gegarandeerd tot het openen van de verpakking. De sterilisatie vindt plaats met bètastralen. 
 Hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Het hergebruik van het hulpmiddel leidt tot het verlies van alle prestaties en functies.  
 Elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de 

 
 

DOPORU  
DIAGNOSTICK  PROST EDEK IN VITRO SE ZNA KOU CE   

 
 

r lidsk ch vzork  krom  krve. Nepou robek k elu, ne  k
ur en. Prost edek pou m p  

 Pou  
 Neumis ujte prost  
 V robek nepou kozen  nebo pokud je obal otev en .  
  
 Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a z dosahu p  
 V  na biologick  odpad. 
 P ed pou  n kter te do tabulky s informacemi o odolnosti/kompatibilit  
 ena a  do otev  
 Prost edek je ur en na jedno pou   
 Pokud dojde v souvislosti s edkem k  en v robci a p
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ch ako krv. Nepou itie, k
pova hodn enstvom. 

 Pou  
 Neumiest a. 
 Nepou koden  
 Udr  
 Skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slne iarenia. 
  odpad. 
 Pred pou pecifick  
 Steriln  produkt: sterilita je zaru mi Beta. 
 etk ch v  
 Ka   v

pacient bydlisko. 
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domiciliul pacientul. 
 

  
IN-VITRO    CE -  µ    µ    

 
    in-vitro: µ  ,    ,  Petri,  µ , 
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µ          µ    . µ     

µ  µ   µ . 
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ZALECENIA DOTYCZ CE STOSOWANIA 
 do profesjonalnego u ytku sanitarnego 

 
 aszczki, pojemniki 

analizatora automatycznego. U ywa  wy  krew. Nie u ywa  produktu do innych 
 zosta  uznane za niew a ciwe. U ywa  wyrobu tylko z odpowiednimi akcesoriami. 

 U ywa  r kawic ochronnych. 
 Nie umieszcza  wyrobu w pobli u p omieni. 
 Nie u ywa  produktu, je li jest przeterminowany, uszkodzony lub je li opakowanie by o otwarte.  
 Trzyma  z dala od dzieci. 
 Przechowywa  w suchym miejscu, z dala od  ciep a i bezpo redniego wiat a s onecznego. 
 Produkt nale y usuwa , zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, do pojemnika na odpady stwarzaj ce zagro enie biologiczne. 
 Przed u yciem produktu z okre lonymi substancjami nale y sprawdzi  tabel  odporno ci/kompatybilno ci materia  
 Produkt sterylny: sterylno  gwarantowana do momentu otwarcia opakowania. Sterylizacj  wykonano z zastosowaniem 

promieniowania beta. 
 ytku. Ponowne u ycie wyrobu spowoduje utrat  
 Ka dy powa ny incydent maj cy miejsce w zwi zku z tym wyrobem nale y zg osi  producentowi i w a ciwemu organowi w pa

zamieszkuje pacjent. 
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PRIPORO ILA ZA UPORABO 
IN VITRO DIAGNOSTI NI PRIPOMO EK Z OZNAKO CE  za profesionalno uporabo v zdravstvu 

 
 In vitro diagnosti ni pripomo ki: epruvete, posode za zbiranje biolo kih teko in, petrijevke, razpr ilci za mikrobiologijo, posodice za vzorce za 

avtoanalizator. Uporabljajte samo za odvzem vzorcev love kega izvora, razen krvi. Izdelka ne uporabljajte za druge namene, ki se lahko 
tejejo za neustrezne. Pripomo ek uporabljajte samo z ustreznimi dodatki. 

 Uporabljajte za itne rokavice. 
 Pripomo ka ne postavljajte v bli ino ognja. 
 Izdelka ne uporabljajte, e mu je potekel rok uporabe, je po kodovan ali ima odprto embala o.  
 Hranite zunaj dosega otrok. 
 Shranjujte na suhem mestu, stran od virov toplote in neposredne son ne svetlobe. 
 Izdelek zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo v zabojnik za biolo ko nevarne odpadke. 
 Pred uporabo izdelka z dolo enimi snovmi preverite tabele odpornosti/zdru ljivosti materiala. 
 Sterilni izdelek: sterilnost je zagotovljena do odprtja embala e. Sterilizacija se izvaja z arki beta. 
 Pripomo ek je za enkratno uporabo. e pripomo ek ponovno uporabite, se izgubijo vse njegove zmogljivosti in lastnosti. 
 Vsak resen zaplet v zvezi s pripomo kom je treba sporo iti proizvajalcu in pristojnemu organu dr ave, v kateri ima bolnik stalno prebivali e. 

 
RECOMAND RI PRIVIND UTILIZAREA 

DISPOZITIV PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO CE  Pentru uz sanitar profesional 
 

 Dispozitive pentru diagnostic in vitro: eprubete, recipiente pentru colectarea lichidelor biologice, vase Petri, anse de microbiologie, cupe de 
probe pentru autoanalizor. A se utiliza numai pentru recoltarea de mostre de origine uman i produsul pentru nicio 
alt  utilizare care ar fi considerat  necorespunz toare. Utiliza i dispozitivul numai cu accesorii adecvate. 

 Folosi i m nu i de protec ie. 
 Nu a eza  flac r  deschis . 
 Nu utiliza i produsul dac  este expirat, deteriorat sau dac  ambalajul este deschis.  
 A nu se l  
 A se p -un loc uscat, ferit de surse de c ldur  i lumina direct  a soarelui. 
 Elimina -un recipient pentru de euri biologice periculoase. 
 a produsul cu substan e anume, verifica i tabelele de rezisten /compatibilitate a materialelor. 
 Produs steril: sterilitatea este garantat  la deschiderea ambalajului. Sterilizarea se face cu radia ii beta. 
 Dispozitivul este de unic  folosin . Reutilizarea dispozitivului va duce la pierderea tuturor performan elor i func iilor. 
 tur  cu dispozitivul trebuie raportat produc torului i autorit ii competente din 

domiciliul pacientul. 
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